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Uitwerkingen 

Hoofdstuk 13 

 

Antwoord 1 

De bloedafname is niet volgens voorschrift verlopen. Mogelijk is pas de tweede of derde 

druppel bloed gebruikt. Als niet de eerste druppel wordt gebruikt, komt het stollingsproces al 

op gang en verloopt de stolling sneller dan bij de eerste druppel bloed. 

 

Antwoord 2 

De preanalytische fase. Als eerste moet worden gecontroleerd of de patiënt geschikt is voor 

een point of care-meting. Dan kunnen er fouten optreden bij het (niet) reinigen van de 

prikplaats. De juiste druppel bloed is van belang. Het snel genoeg opbrengen van bloed op 

strip of cuvet is van belang. De apparatuur moet klaar staan voor meting. Er zijn dus veel 

momenten die van kritisch belang zijn voor de uitkomst van de meting. 


